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Адрес, место осуществления лабораторной
деятельности:
220014, г. Минск, ул. Минина,2З
тел. +375 11 зз7 зЗ 6|

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ль 7003

Н аu.л,t е н о в ан uе пр о dу кцuu :

Обозначенuе ТНПА на проdукцuю:
изzоmовumель:

Аdрес:

Заказчuк на про в е dе HLle uспьtmанuй ;

Adpec:

обозначенuе ТнпА на Memodbt
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uс пьlmаm ел ь н о ]vl о б о ру d о в ан uu :
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lozoBop:
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Керамзит фракции 0-5 мм,
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гост EN 140б3-1-2015
Открытое акционерное общесr,во <<Завод
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2ltl62,, Витебская обл., Чашнинский р-н,
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Открытое акционерное общество <<Завод
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стБ EN l2567-2a07

См. стр.2
по 10 (десять) литров каждой фракции
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Образцы керЕlI\4зита фракции 0-5 мм, 5-11 мм

Идентификационные номера образцов :

-образцы для определения теплопроводности - льj\ъ1-10.

ИСПЫТАТЕЛЪНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕЩСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

14.01.2026 г.
15,0|,2026 г.- З0.01 .2О26 г.

показ атели, характер истики объекта исл ытаний
обознач"нйеТНБ

устанавливающего метод испытаний,

Теплопроводность, BrUlM.K) ш"ушБ"Й допостоянной массы образцов
стБ EN 12667-2007

Условия проведения испытаний в помещении:
температУра воздуха: 79,2 "с-79,6 ОС; относительнаrI влажностЬ воздуха: 49,0 уо-49,2 уо,

наименоваrr" r"arыrurельного
оборудования, средств

Заводской
(учетный) !ата прохох(дения

метрологической оценки
Штанген ц 

"ркуль-п 
е nrp о н" Й

шцц-I

Сушильный шкаф SNOL
58i350

Весы электронные ВНЭ-35

Прибор для измерения теп-
лопроводности ПИТ-2.1

Комбинированный
прибор testo 625

бз 1 0808з

62657295lI0з

Свидетельсr"о о кйЙрББ
BY 0l м 00157з6-4125

от 06. |1.2025 г.
до 05.11.2026г.

Аттестат
M944-47-A12025
от 25.03.2025 г,
до 25.0з.2026 r,

Свидетельство о калибровке
BY01 м0020668-цjzs

от 03.1|.2025 г.
до 02.11.2026 г.

Свидетельство о калибровке
BY 01 м0016803 -5525

от 16,12.2025 г.
до 16.12,2026 г.

Свидетельство
о государственной поверке

м 1-0242392-5025
от 15.05,2025 г.
до 14.05.2026 r.

м
п/п

1



Ng

п/п

Показатели,
характеристики

объекта испытаний

тI-IпА,
номер пункта, устанавливающего:

Фактическое значение показателей для
каждого образца

Вывод
о соот-

вет-
ствии
требо-
ваниям
тFIпА

требования
к продукLtии

метод
испытаний

нормиро-
ванно0

з}lаrlеtI ие
обр. NчNл 1-10

Теплопровод-
ность, Вт/(м.К)
высушенных до
постоянной
массы образцов:

керамзита

фракции
0-5 мм

КеРаN,IЗИТа

фракции
5-11 мм

гост EN
1 4063- 1 -

2015
п.4.2.\

стБ EN
1266,7-
200,7

l234
0,1187 0,1184 0,1185 0,1183

ср.0,1185

б789
0,0999 0,0998 0,100l 0,0997

ср.0,0999

5

0,1 l 86

10

0,0998
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные на испытания образцы керамзита фракции 0-5 мм, кераIчlзита фракции

5-1l мм, изготовленные Открытым акционерным обществом кЗавод керамзитового гравия
г. Новолукомль), испытаны в соответствии с требованиями СТБ EN 12667-2007.

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы, предостав-
ленные Заказчиком.

Испытания провел и вьцал заключение:
Ведущий инженер

Ведущий инженер

Протокол оформил:

Протокол проверил:
Заведующиft НИЛ физико-химических и
теплофизических исследований

Протокол испытаний не доля(ен быть воспроизRеден не в полном объеме без разреше-
ния руководителя Ищ Государственного предприятия <институт ниисм>,

.Щанный протокоJl оформлен в 2 (двух) экземплярах на З (трех) страницах.
1 экземпляр - ИЦ Госуларственного предприятия <<Институт НИИСМ>.

Н.С. Ясинская

Ж.Н. Власенко

Н.С. Ясинская

Н,В, Сасина

гравия


